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Priifbericht B 12675
Ortswasser- A1774548R157
Labornr. 1D Bezeichnung durch Aufiraggeber
B 12675 Al1774548R157 Ortswasser Altenmarki
Al1774548R157 Kiichenauslauf Hotel Briickenwirt
Anlagendaten: Verteilte Wassermenge in m’: Versorgte Personen:
Code Gemeinde: 50401 Versorgungsumfang:
Priifauftrag: RoutineméBige Kontrolle gemiB Trinkwasserverordnung 2001 (BGBI. I Nr
304/2001); Anhang I1 A 1
Termin Ausfertigung Normaltermin Gegenstand der Priiffung:  Trinkwasseruntersuchung
Probeneingang; 12.01.07 Probeniiberbringer: 5. Wildmann / Biiro Moser
Probenahmedatum: 12.01.07 Probenehmer: 5. Wildmann / Biiro Moser
Probengebinde: 500ml Glasflasche
Probenmatrix: Trinkwasser
Herkunft Versorgungsnetz
Wasserart natives Wasser
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Ergebnisse Die Priifung erfolgte vom 12.01.07 bis zum 22.01.07
Trinkwasserverordnu
Parameter Methode SOP | Dim. LR O | prifdatum
Ortswasser Altenmarkt |  Grenz- | Indikator-
- Kiichenauslauf Hotel werie werle
Briickenwirt

Aussehen klar
Farbe farblos
Geruch geruchlos
Wassertemperatur* = 6,0
Gesamikoloniezahl 22°C | ONORM EN1SO 6222: | 45 3 | g g /m <1 100 | 120107
Gesamikoloniezahl 37°C | SNORM EN1SO6222: | 4303 | K E/m <1 20 | 120107

: in 100ml nicht in 100ml

4 150 : - :
E. Coli 9308-1: 2001 03-004 | KBE/ml mhgwmm it 12.01.07
Coliforme (hoeE.coly | IS0 9308-1: 2001 03004 |KEE/mi | T 1000tmick | in 100t 12.01.07
nachgewiesen n.n
ONORM EN 150 7899- in 100ml nicht in 100ml
Enterokokken R TIE 03-005 | KBEMI | L0 ecen 1t 12.01.07
Leitfihigkeit 25°C EMN 27888:1993 17-014 | pSfem 799 2500 12.001.07
pH-Wert * DIN 38404-5:1984 17-014 7.6/ 6,0°C 659,5 | 12.01.07
Ammonium DIN 38 406-5:1983 17-015 | mg/] <0,04 0.5 22.01.07
* vor Ort gemessene Parameter
Der vorliegende Prilfbericht bezieht sich ausschlieBlich auf die dem Labor vorliegenden Priifgegenstinde. Jede
auszugsweise Vervielfiltigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Priiflabor
2s/22.01.07
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